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SLUZBA ZA HIGIJENU

1IZVJESTAJ O UZORKU

|
Broj izvjestaja o uzorku HH-3601/V/06/2023
Datum izdavanja izvjestaja 28.06.2023. ‘
Datum prijema uzorka 20.06.2023. 33
Identifikacioni broj uzorka 3601/V ‘3
PODNOSILAC ZAHTJEVA:
Naziv "VODOVOD" PRIJEDOR
Adresa; KOZARSKA br.87, PRIJEDPOR
Tel:
Broj i datum podnosenja zahtjeva: REGULISANO UGOVO
PODACI O VLASNIKLU UZORKA (ako je razliéito)
Naziv: _ Adresa: Telefon:

PODACI © UZORKU:

Naziv uzorka: VODA ZA PICE, uzorak|
Proizvodat/adresa: CENTRALNI VODOVODIERI
Mjesto uzorkovanja: DONJA DRAGOTINJA- b_ '
Datum uzorkovanja: 20.06.2023. '
Uzorkovanje izvréio: KLIJENT

Metoda uzorkovanja: - ,
Napomene: o

Izvjedtaj o uzorku sadrzi ukupno 4 stranica. Sastavne dijelove |2VJesta a &ine sliededi izvjestaji o
rezultatima ispitivanja: :

1. lzvjedtaj o rezultatima fizitke- hemijskih ispitivanja (1)

2. lzviedtaj o rezultatima mikrobiolodkih ispitivanja (1)

3. Sfruéno midljenje na izvjestaj o rezultatima ispitivanja (1)
I\

ieétajouzork odobrio:

éelnik Sluz higijenu

’g’;.}f.ed. Vesna Rudi¢ Grujié

I "ijen od podnosioca zahijevalviasnika

*lzvjestaj o uzorku i rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivan g
jevornost za tatnost | potpunost dobijenth

uzorka rezultati se primjenjuju na uzerak onakav kake je primlien. Instit

informacija.
BAS BN ISOMES 108E

3 A { Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN iF: C 17025
Spisak akreditovanih podruéja dostupan na www.bata.qov.ba istarski broj akreditacije L1-40-01
;j"{,jj«:jjif;iw Dokument se meZe reprodukavati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nz{e dozvoljena upotreba u rekiamne svrhe
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STRUCNO MISLJENJE NA 1Z VJESTAJ O REZULTA TIMA ISPITIVANJA

Datum: 27. 06, 2023,
ID broj: 3601/V

Na osnovu Izvjestaja o rezultatima fizi¢ko-hemijskih i mikrobiologkih ispitivanja i struénog

razmatranja utvrdeno je da uzorak vode, pre¢iSéena voda, ID broj 3601/V

ODGOVARA

prema .propisima ¢lana 4. stav 1 i 2 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za
liudsku potrodnju (Sluzbeni glasnik RS, br 88/17) te se kao takva voda MOZE smatrati

bezbjednom za potrofade. Nalaziu prilogu stru¢nog misljenja.

Struéno miglienje se odnosi na analiziran
koristitl samo zajedno.Dokument se moz

reklamne svrhe.
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Dr med. Borka Kotur
specijalista higijene

f uzorak. Strugno mislisnje je sastavni dig izvjestaja o uzorku i mogu se

€ reprodukovati i umnoZavati iskljugivo u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u
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LABORATORIJA ZA SANITARNU MIKROBIOLOGLIU

0088

IZVIESTAJ O REZULTATIMA MIKROBIOLOSKIH ISPITIVANJA

Broj izvje§taja:

M-3601/V/6/2023

| Naziv uzorka:

Voda za pice, uzorak br. 11

Tdentifikacioni bro j uzorka:

3601/V
Datum prijema uzorka u laboratoriju: | 20062023 -
Datum zavrietka ispitivanja: 26.06.2023,

Stanje uzorka pri prijemu:

Uzorak pri prijemu ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISQ/IEC
7218:2008 potrebne za pristupanje mikrobiolosko] analizi,

Parametar Utvrdena | Referentna | Jedinica Metoda ispitivanja
vrijednost | vrijednost mjere :

*Ukupne koliformne bakterije 0 0 100ml BAS EN IS0 9308-1:2015

*Escherichia coli 0 0 100ml BAS EN ISO 9308-1:2015

*Broj kolonija na 37°C 0 =20 1ml BAS EN SO 6222:2003

*Broj kolonija na 22°C 0 <100 1ml BAS EN IS0 6222:2003 -
}[ *Enterococci 0 0 100m] ' BAS EN ISO 7899-2:2003 r

*Sulfitoredukujude Klostridije 0 0 100 ml UMMO89 0

+* Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjenc za ljudsku potrodnju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za prediséene Vodéﬂ 5_
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utvrdene vrijednosti JESU u granicama referentnih vrijednosti prema Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode nalmjenjene T

za ljudsku potro&nju (S1. Glasnik R. Srpske 88/17,za pretiséene vode).

Napomena:

BASEN ISOIEC 17025

ACCREDITATIO
Ei-40.01 -

zajedno

) Tivjestaj o rezultatima ispitivanja ovjeravi.

dr med specijalista med. mikrobiologije sa

¢ Metoda nije akreditovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEC 17025, I
Spisak akreditovanih podrugja dostupan na www.bata gov ba; registarski broj akredltacue L1 40-01 -
lzvjestaj o rezultatima mikrobiologkit Ispitivanja je sastavni dio lzvjestaja o uzorku i mogu se koristiti samo

o paryo gijom:;

- S
Bojan Pukari¢, dr med. Y
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SLUZBA ZA SANITARNU HEMIJU
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LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE VODA
IZVJESTAJ O REZULTATIMA FIZICKO-HEMIJSKIH ISPITIVANJA

ID:3601/V

Broj izvjestaja

H-3601/V/06/2023

Naziv uzorka

Voda za pic¢e, uzorak br.11

Identifikacioni broj uzorka 3601/V

Datum prijema uzorka u laboratoriju. 20.06.2023.

Datum zavrSetka ispitivanja ' 22.06.2023.

Utvrdena Referentha | Jedinica T
_ Parametar vrijednost | vrijednost | mjere Metoda ispitivanja

Boi < 2 prihgtljiva zi %:t:roé_aéai OCO_Pt

oja 5 az :?::lj;najsmh skale UMH 053 ¢

prihvatljiva za potrodaéa i
Miris Bez bez neuobiéajonih - UMH 054 ¢
_prmena :

Mutnoéa <0,02 <1 'NTU BAS EN ISO 7027-1:2017
Koncentracija vodonikovih jona e pH )
(pH-vrijednost) | 7,70 65-95 jedinica BAS EN ISO 10523:2013
Utrosak KMnO4 {oksidativnost) <05 <5 mg/L Oz BAS EN IS0 8467:2002
Amonijum, NHs* - <0,10 <05 mg/L SMEWW 23/ 4500-NH3 D:2017
Hloridi 6,1 < 250* mg/L. BAS ISO 9207:2002
Nitriti, NO2 <0,01 < 0,50** mg/l | SMEWW 23% 4500-NOx B:2017
Nitrati, NO3 6,1 < 50" mg/L SMEWW 23 4500-NO3" B:2017
Gvoide, Fe <50 =200 ug/L SMEWW 23 3500-Fe B:2017
Mangan, Mn <10 550 Ha/L BAS 1SO 83332003
Elektroprovodlijivost (na 20 °C) 366 < 2500* “HSem! BAS EN 27888:2002
Trihalometani-ukupni 31 < 100™** Ho/L SMEWW 236232 B:2017
Hloroform <0,5 - Hg/L SMEWW 2396232 B:2017
Bromdihlormetan -1,6 - Mg/L SMEWW 236232 B:2017
Dibromhlormetan - 1,6 - Mo/l SMEWW 2346232 B:2017
Bromoform <0,6 - ug/L SMEWW 236232 B:2017

*Voda ne smije biti agresivna.

** Moraju se osigurati takvl uslovi da [nitratil/50+[nitriti}/3s1, gdje uglaste zagrade oznadavaju koncentracije u mg/L za nitrate (NCs} i nitrite
(NOz), pri &emu graniéna vrijednast iznosl 0,10 mg/L u vodi na izlasku iz uredaja za pripremu vode za pice.
***Specifina jedinjenfa su: hloroform, bromoform, dibromhlormetan, bromodihlormetan

PBAS EN ISOEC 17638
ACCREDATATIO
L4001

< Metoda nije akredifovana od strane BATA prema BAS EN ISO/IEG 17025; )
Spisak akreditovanih podrutja dostupan na www.bata.gov.ba; registarski broj akreditagiieLl-
Izvjesta) o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je sastavni dio lzviestaja o uzorku 'mogu se koristiti samo zajedno.
Dokument se moZe reprodukovati i uminoZavati iskljusive u cijelosti. Nije dozvoljena upotreba u reklamne svrhe. OCcjena
izvjeStaja o rezultatima fizitko-hemijskih ispitivanja je izvan akreditovanog podrugja.

-premaPravilniku o
Br.88/17). .
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